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acelerar la recuperación. La utilización de la NMES 
(estimulación eléctrica neuromuscular) está dando 
buenos resultados tanto en pacientes hospitalizados 
como ambulatorios. El uso de electromiografía (EMG) 
de superficie  es otra modalidad útil, porque el conocer 
el nivel de actividad en sus músculos anima al paciente a 
tragar. 
 El objetivo de este trabajo fue sintetizar en un 
aparato las herramientas para la evaluación y 
reeducación de la deglución en personas con problemas 
de disfagia, por medio de electromiografía, estimulación 
eléctrica neuromuscular aplicada a la región de la 
garganta y el uso de sensores de presión para gatillado 
del estímulo como  técnicas no invasivas, actualmente 
usadas. 
 Al mismo tiempo este instrumento puede ajustarse a 
tratamientos en pacientes con otro tipo de musculatura 
en estado de atrofia como miembros superiores.  
 De esta manera, basados en un aparato ya diseñado y 
denominado “Automioestimulador” se avanzó sobre el 
mismo y, se adaptó a tratamientos oro-faríngeos, es 
decir para pacientes con problemas en la deglución.  
II. MODOS DE FUNCIONAMIENTO 
 Con el objetivo de establecer los distintos modos de 
funcionamiento con que contaría el equipo, se realizaron 
entrevistas con distintos profesionales. Con la 
información obtenida de estas entrevistas más la 
información de otros  equipos similares, se enmarcó lo 
que sería el prototipo a desarrollar. 
 El  Autoglosómetro dispone de diversos modos de 
funcionamiento. Al emplearlo en diagnóstico, puede 
realizar Electromiografía (EMG) transcutánea en dos 
canales y presentar al paciente una indicación visual o 
auditiva de su esfuerzo muscular.  
 Esta información permite desarrollar un tratamiento 
que tenga como meta obtener niveles de esfuerzo 
muscular  consignados por el profesional médico en un 
ciclo de retroalimentación o myofeedback. 
 Al aplicar electro estimulación el equipo puede 
realizarlo de varias maneras, con o sin intervención del 
paciente. 
EMG (Electromiograma): 
 Es posible sensar la actividad muscular por medio de 
los potenciales de acción y de reposo que presentan 
tanto los músculos de la faringe y el músculo 
cricofaringeo como los demás miembros tratados. Esta 
técnica se utiliza en tratamientos de Biofeedback, donde 
el paciente ejercita su actividad, al mismo tiempo que 
puede visualizarla.  
 Se implementa el Biofeedback de tres formas 
distintas: auditiva por medio de un tono de frecuencia 
variable y proporcional al esfuerzo realizado por el 
paciente. Visual, por medio de barras de leds luminosos 
con niveles también proporcionales al esfuerzo 
realizado. Y una tercera con interface en la PC, 
representando las señales sensadas en función del 
tiempo, es decir permite representar dos canales 
simultáneos. 
 En este modo es posible realizar Biofeedback 
positivo, modalidad correspondiente al refuerzo de los 
músculos que se muestran débiles o con pereza 
(situando los electrodos comúnmente en los músculos 
suprahioideos). O Biofeedback negativo relacionado 
con los músculos hipertónicos que hay que enseñar al 
paciente a relajar (ejemplo típico el parkinson). 
NMES (Estimulación Eléctrica Neuromuscular) 
 Es posible ejercitar los músculos, por medio de 
NMES. De este modo a lo largo de series de sesiones 
aplicadas, conseguir una mejor respuesta en las 
ondulaciones que involuntariamente se producen y que 
participan en la mecánica y que evocan el proceso de la 
deglución. Esta basado en series cíclicas de pulsos 
simétricos con forma de onda bifásica de frecuencia fija 
(80 Hz.) y de intensidad ajustable. Permite al clínico 
elegir la estimulación mas adecuada para el músculo a 
ser tratado. El objetivo es proveer el ajuste que 
proporcione calidad en la contracción muscular y 
reducción al mínimo de la fatiga. 
EMG-ESTIM (Electromiograma y estimulación): 
 Combinación de Electro miógrafo (EMG) y 
Estimulador Eléctrico Neuromuscular. Este modo está 
basado en el precedente modo, y se  sintetiza como 
Estimulación Eléctrica Neuromuscular controlada por 
mío-señales. Es decir sensado con un juego de 
electrodos en una musculatura sana y estimulación con 
el segundo juego de electrodos en la parética. La 
estimulación es disparada por el automiografo luego de 
fijado el umbral mínimo. De esta forma conseguimos 
interacción del paciente con el proceso de reeducación. 
RECOMPENSA (efecto agonista): 
 Es también combinación de electromiógrafo y 
estimulación eléctrica, con umbral de disparo auto 
ajustable por nivel de esfuerzo. Cuando el paciente 
intenta incrementar la actividad eléctrica en el grupo de 
músculos afectados, el estímulo es aplicado al mismo 
grupo de músculos, cada vez que este umbral es 
superado por el esfuerzo del paciente, por medio del 
mismo juego de electrodos. Este estímulo contribuye a 
completar la acción iniciada por el paciente 
recompensando su esfuerzo.  
BARO-ESTIM: 
 Disparo externo del estímulo con transductores de 
presión hinchables. El esfuerzo lingual esta sincronizado 
con el disparo de los electrodos estimuladores. El 
objetivo de este modo es tomar el momento de la 
deglución como gatillado del estímulo. 
BAROFEEDBACK: 
 Utiliza una sonda de presión hinchable, permitiendo 
cuantificar la fuerza de apoyo de la lengua sobre el 
paladar por medio de traductores de presión cuya 
intensidad es mostrada en la PC en función del tiempo. 
Es una técnica de reeducación. Permite cuantificar el 
trabajo realizado por el paciente y objetiva sus 
progresos. Por ejemplo en el ejercicio de elevar el ápex 
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Se presenta un prototipo conceptual de instrumento concebido para la rehabilitación de personas con dificultades 
en la deglución (disfagia) por medio de electro estimulación y biofeedback. En un desarrollo previamente 
realizado en el Centro de Investigaciones Ópticas, denominado Automioestimulador, se implementó la técnica de 
bioretroalimentación para asistir en la rehabilitación de miembros superiores o inferiores a víctimas de accidentes 
cerebro vasculares. Mediante el mecanismo de entrenamiento cognitivo el paciente realiza un esfuerzo en el 
miembro sano y dispara el estímulo eléctrico sobre el parético, copiando los movimientos que intenta reproducir 
en este último. En el presente desarrollo se han sumado a estas funciones las de electro estimulación secuencial 
de dos pares de electrodos adhesivos colocados sobre la garganta. La finalidad de dichos electrodos es funcional 
y de entrenamiento a la deglución. Se adiciona a las funciones previas de electroestimulación disparada por el 
paciente, la del efecto agonista o de recompensa, consistente en que, frente a un mínimo movimiento del miembro 
parético, o de intento de deglución, el electroestimulador acciona sobre el mismo grupo muscular para completar 
la acción deseada y comenzada. La bioretroalimentación acelera la rehabilitación del paciente que suma a la 
electroestimulación convencional su participación activa y voluntaria. 
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We present a conceptual prototype instrument designed for the rehabilitation of people with swallowing 
difficulties (dysphagia) by means of electro stimulation and biofeedback. In a previous development done at the 
Centro de Investigaciones Ópticas, called Automioestimulador, (AUTOMIOSTIMULATOR) the technique of 
biofeedback was implemented to assist in the rehabilitation of upper or lower limbs for victims of stroke.(ACV) 
Through the mechanism of cognitive training the patient makes an effort in the healthy limb and shoots electrical 
stimulation on the paretic muscle, copying the movements that tries to reproduce in the latter. The actual 
development has added to these functions those of electro sequential stimulation of two pairs of adhesive 
electrodes placed on the throat. The purpose of these electrodes is functional and to train to swallow. To the 
previous functions electrically triggered by the patient, the agonist effect or reward, is added. This consisting that 
in face of a minimum movement of the paretic limb, or attempt to swallow the electro stimulator operates on the 
same muscle group to complete the desired started action. Biofeedback accelerates patient rehabilitation who 
adds  to conventional electro stimulation his active and voluntary participation. 
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I. INTRODUCCIÓN Y ESTUDIOS PREVIOS 
 Las lesiones nerviosas que afectan la lengua, la boca, 
la faringe y la laringe pueden suceder en la evolución de 
los tumores, traumas locales o traumas craneales, 
esclerosis múltiple, encefalitis, etc. y pueden ocasionar 
desórdenes oro-faríngeos, patología comunmente 
denominada Disfagia. 
 Los métodos tradicionales para el tratamiento de la 
disfagia incluyen terapia del lenguaje convencional y los 
ejercicios orales, la educación del paciente, maniobras 
de deglución y ejercicios fisiológicos. La estimulación 
térmica (aplicación de frío a la zona de la garganta) ha 
sido de uso común. Alteraciones en la dieta y estrategias 
alimentarias también se usan de forma terapéutica para 
mejorar la eficiencia y la seguridad de la deglución. En 
la mayoría de los casos moderados a graves, es 
necesario emplear tubos para nutrir a los pacientes. 
 Los tratamientos actuales están evolucionando hacia 
nuevas prácticas, algunas de ellas con gran potencial 
aparente para impactar positivamente en la disfagia y 
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acelerar la recuperación. La utilización de la NMES 
(estimulación eléctrica neuromuscular) está dando 
buenos resultados tanto en pacientes hospitalizados 
como ambulatorios. El uso de electromiografía (EMG) 
de superficie  es otra modalidad útil, porque el conocer 
el nivel de actividad en sus músculos anima al paciente a 
tragar. 
 El objetivo de este trabajo fue sintetizar en un 
aparato las herramientas para la evaluación y 
reeducación de la deglución en personas con problemas 
de disfagia, por medio de electromiografía, estimulación 
eléctrica neuromuscular aplicada a la región de la 
garganta y el uso de sensores de presión para gatillado 
del estímulo como  técnicas no invasivas, actualmente 
usadas. 
 Al mismo tiempo este instrumento puede ajustarse a 
tratamientos en pacientes con otro tipo de musculatura 
en estado de atrofia como miembros superiores.  
 De esta manera, basados en un aparato ya diseñado y 
denominado “Automioestimulador” se avanzó sobre el 
mismo y, se adaptó a tratamientos oro-faríngeos, es 
decir para pacientes con problemas en la deglución.  
II. MODOS DE FUNCIONAMIENTO 
 Con el objetivo de establecer los distintos modos de 
funcionamiento con que contaría el equipo, se realizaron 
entrevistas con distintos profesionales. Con la 
información obtenida de estas entrevistas más la 
información de otros  equipos similares, se enmarcó lo 
que sería el prototipo a desarrollar. 
 El  Autoglosómetro dispone de diversos modos de 
funcionamiento. Al emplearlo en diagnóstico, puede 
realizar Electromiografía (EMG) transcutánea en dos 
canales y presentar al paciente una indicación visual o 
auditiva de su esfuerzo muscular.  
 Esta información permite desarrollar un tratamiento 
que tenga como meta obtener niveles de esfuerzo 
muscular  consignados por el profesional médico en un 
ciclo de retroalimentación o myofeedback. 
 Al aplicar electro estimulación el equipo puede 
realizarlo de varias maneras, con o sin intervención del 
paciente. 
EMG (Electromiograma): 
 Es posible sensar la actividad muscular por medio de 
los potenciales de acción y de reposo que presentan 
tanto los músculos de la faringe y el músculo 
cricofaringeo como los demás miembros tratados. Esta 
técnica se utiliza en tratamientos de Biofeedback, donde 
el paciente ejercita su actividad, al mismo tiempo que 
puede visualizarla.  
 Se implementa el Biofeedback de tres formas 
distintas: auditiva por medio de un tono de frecuencia 
variable y proporcional al esfuerzo realizado por el 
paciente. Visual, por medio de barras de leds luminosos 
con niveles también proporcionales al esfuerzo 
realizado. Y una tercera con interface en la PC, 
representando las señales sensadas en función del 
tiempo, es decir permite representar dos canales 
simultáneos. 
 En este modo es posible realizar Biofeedback 
positivo, modalidad correspondiente al refuerzo de los 
músculos que se muestran débiles o con pereza 
(situando los electrodos comúnmente en los músculos 
suprahioideos). O Biofeedback negativo relacionado 
con los músculos hipertónicos que hay que enseñar al 
paciente a relajar (ejemplo típico el parkinson). 
NMES (Estimulación Eléctrica Neuromuscular) 
 Es posible ejercitar los músculos, por medio de 
NMES. De este modo a lo largo de series de sesiones 
aplicadas, conseguir una mejor respuesta en las 
ondulaciones que involuntariamente se producen y que 
participan en la mecánica y que evocan el proceso de la 
deglución. Esta basado en series cíclicas de pulsos 
simétricos con forma de onda bifásica de frecuencia fija 
(80 Hz.) y de intensidad ajustable. Permite al clínico 
elegir la estimulación mas adecuada para el músculo a 
ser tratado. El objetivo es proveer el ajuste que 
proporcione calidad en la contracción muscular y 
reducción al mínimo de la fatiga. 
EMG-ESTIM (Electromiograma y estimulación): 
 Combinación de Electro miógrafo (EMG) y 
Estimulador Eléctrico Neuromuscular. Este modo está 
basado en el precedente modo, y se  sintetiza como 
Estimulación Eléctrica Neuromuscular controlada por 
mío-señales. Es decir sensado con un juego de 
electrodos en una musculatura sana y estimulación con 
el segundo juego de electrodos en la parética. La 
estimulación es disparada por el automiografo luego de 
fijado el umbral mínimo. De esta forma conseguimos 
interacción del paciente con el proceso de reeducación. 
RECOMPENSA (efecto agonista): 
 Es también combinación de electromiógrafo y 
estimulación eléctrica, con umbral de disparo auto 
ajustable por nivel de esfuerzo. Cuando el paciente 
intenta incrementar la actividad eléctrica en el grupo de 
músculos afectados, el estímulo es aplicado al mismo 
grupo de músculos, cada vez que este umbral es 
superado por el esfuerzo del paciente, por medio del 
mismo juego de electrodos. Este estímulo contribuye a 
completar la acción iniciada por el paciente 
recompensando su esfuerzo.  
BARO-ESTIM: 
 Disparo externo del estímulo con transductores de 
presión hinchables. El esfuerzo lingual esta sincronizado 
con el disparo de los electrodos estimuladores. El 
objetivo de este modo es tomar el momento de la 
deglución como gatillado del estímulo. 
BAROFEEDBACK: 
 Utiliza una sonda de presión hinchable, permitiendo 
cuantificar la fuerza de apoyo de la lengua sobre el 
paladar por medio de traductores de presión cuya 
intensidad es mostrada en la PC en función del tiempo. 
Es una técnica de reeducación. Permite cuantificar el 
trabajo realizado por el paciente y objetiva sus 
progresos. Por ejemplo en el ejercicio de elevar el ápex 
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IV. ESPECIFICACIONES GENERALES  
 Los parámetros que se tomaron para el diseño del 
estimulador eléctrico neuromuscular fueron los 
siguientes: 
• Tensión de alimentación: Ventrada =5 Volt. (Batería 
de gel recargable 4Ah). 
• Rango de salida de la fuente de alta tensión: 
40<Vout<150 Volt. Imáx=40mA 
• Salida con pulsos simétricos con forma de onda 
bifásica de 300useg de duración cada pulso. 
• Rampa inicial de aproximadamente 1 segundo de 
duración. 
• Frecuencia fija de 80 Hz. 
• Intensidad ajustable. Para el modo “garganta” la 
corriente se limita a 25 mA máximo. 
• Dos canales de estimulación secuenciales, no 
simultáneos. 
 En base a los parámetros dados la estimulación en el 
modo NMES consiste en trenes de pulsos bifásicos de 
80 Hz. modulados en amplitud. Esta modulación genera 
en cada ráfaga lo que se conoce como rampa inicial de 
un segundo de duración y un tiempo muerto de 5 
segundos. De esta forma cada ráfaga de pulsos va 
incrementando gradualmente su amplitud hasta llegar al 
valor máximo ajustado, este valor se mantiene hasta el 
final del tiempo de estimulación. Luego se incluye un 
periodo de tiempo sin aplicación de pulsos. 
 En la Figura 6 se muestra esquemáticamente el 
incremento de amplitud de los pulsos. Cada valor se 
repetirá durante 250 milisegundos hasta alcanzar la 




Figura 6. Tren de pulsos en la salida del estimulador: los 




Figura 7. Ráfagas de pulsos aplicados: cada ráfaga presenta 
un tiempo de rampa inicial de 1 segundo, una duración activa 
de 5 segundos y un tiempo muerto de 5 segundos. 
V. INTERFAZ CON EL USUARIO. 
 Los distintos modos de funcionamiento del 
Autoglosómetro, le permiten ser un aparato apto para 
uso en diferentes tipos de pacientes. Los operadores 
podrán ser enfermeros, médicos, fonoaudiólogos o 
distintos especialistas. Por ello, para poder ser 
configurado, el equipo posee una interfaz clara y de fácil 
manejo, que permite la programación paso a paso y el 
control en todo momento de sus prestaciones. 
Visor de caracteres LCD. 
 Fue utilizado un visor de caracteres (display) como 
interfaz visual entre el aparato y el usuario. De esta 
manera el usuario recibe mensajes y es orientado a lo 
largo de la programación y operación del aparato. 
Teclado Numérico 3x4. 
 Para que el software implementado capte las órdenes 
del usuario se utilizó un teclado numérico de tres por 
cuatro líneas. El usuario tiene un mensaje claro de cómo 
y en qué momento intervenir. 
Perilla de control de intensidad de corriente aplicada 
(10 vueltas) 
Dos barras de 10 leds indicadoras del esfuerzo 
muscular (habilitadas individualmente por canal) 
Indicador de estímulo (Led y zumbador) 
Zumbador de frecuencia proporcional al esfuerzo 
Interruptor general de procesos 
 
de la lengua colocándola detrás de los incisivos 
superiores y llevándola hacia atrás en el movimiento de 
propulsión. 
III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROTOTIPO  
 En las Figuras 1 a 4 se muestran diferentes vistas del 
equipo, sus elementos de configuración y visualización, 




Figura 1. Vista de Frente 
 
 
Figura 2. Vista Posterior 
 
Figura 3. Vista lateral. Conexión de sensores 
 
Figura 4. Autoglosómetro con periféricos conectados 
 La interfaz entre el equipo y la PC está conformada 
mediante: 
• Un dispositivo LABJACK que tomas las señales del 
conector del equipo y las transmite a la PC a través 
del puerto USB. 
• El software desarrollado a partir de una nota de 
aplicación que nos permite visualizar las señales de 
interés, de manera simultánea. 
Las Figura 5 muestran la interfaz funcionando con dos 
señales EMG de entrada. La Figura 6 muestra la interfaz 
funcionando con dos señales manométricas de entrada. 
 
 












Figura 6. Señales manométricas captadas a través de la 
interfaz 
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IV. ESPECIFICACIONES GENERALES  
 Los parámetros que se tomaron para el diseño del 
estimulador eléctrico neuromuscular fueron los 
siguientes: 
• Tensión de alimentación: Ventrada =5 Volt. (Batería 
de gel recargable 4Ah). 
• Rango de salida de la fuente de alta tensión: 
40<Vout<150 Volt. Imáx=40mA 
• Salida con pulsos simétricos con forma de onda 
bifásica de 300useg de duración cada pulso. 
• Rampa inicial de aproximadamente 1 segundo de 
duración. 
• Frecuencia fija de 80 Hz. 
• Intensidad ajustable. Para el modo “garganta” la 
corriente se limita a 25 mA máximo. 
• Dos canales de estimulación secuenciales, no 
simultáneos. 
 En base a los parámetros dados la estimulación en el 
modo NMES consiste en trenes de pulsos bifásicos de 
80 Hz. modulados en amplitud. Esta modulación genera 
en cada ráfaga lo que se conoce como rampa inicial de 
un segundo de duración y un tiempo muerto de 5 
segundos. De esta forma cada ráfaga de pulsos va 
incrementando gradualmente su amplitud hasta llegar al 
valor máximo ajustado, este valor se mantiene hasta el 
final del tiempo de estimulación. Luego se incluye un 
periodo de tiempo sin aplicación de pulsos. 
 En la Figura 6 se muestra esquemáticamente el 
incremento de amplitud de los pulsos. Cada valor se 
repetirá durante 250 milisegundos hasta alcanzar la 




Figura 6. Tren de pulsos en la salida del estimulador: los 




Figura 7. Ráfagas de pulsos aplicados: cada ráfaga presenta 
un tiempo de rampa inicial de 1 segundo, una duración activa 
de 5 segundos y un tiempo muerto de 5 segundos. 
V. INTERFAZ CON EL USUARIO. 
 Los distintos modos de funcionamiento del 
Autoglosómetro, le permiten ser un aparato apto para 
uso en diferentes tipos de pacientes. Los operadores 
podrán ser enfermeros, médicos, fonoaudiólogos o 
distintos especialistas. Por ello, para poder ser 
configurado, el equipo posee una interfaz clara y de fácil 
manejo, que permite la programación paso a paso y el 
control en todo momento de sus prestaciones. 
Visor de caracteres LCD. 
 Fue utilizado un visor de caracteres (display) como 
interfaz visual entre el aparato y el usuario. De esta 
manera el usuario recibe mensajes y es orientado a lo 
largo de la programación y operación del aparato. 
Teclado Numérico 3x4. 
 Para que el software implementado capte las órdenes 
del usuario se utilizó un teclado numérico de tres por 
cuatro líneas. El usuario tiene un mensaje claro de cómo 
y en qué momento intervenir. 
Perilla de control de intensidad de corriente aplicada 
(10 vueltas) 
Dos barras de 10 leds indicadoras del esfuerzo 
muscular (habilitadas individualmente por canal) 
Indicador de estímulo (Led y zumbador) 
Zumbador de frecuencia proporcional al esfuerzo 
Interruptor general de procesos 
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ESTuDIO DE LABORATORIO SOBRE LA CAPTuRA DE ACIDO 
ACÉTICO POR GOTAS DE NuBE 
LABORATORY STuDY ON SCAVENGING oF AcEtic Acid BY 
CLOuD DROPLETS 
M.l. Asara, E.E. ávilaa, R.A. tacconeb and S.i. laneb  
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Experimentos de campo han mostrado que las nieblas, las nubes y la precipitación juegan un papel importante en 
la composición química de la atmósfera. Las nubes redistribuyen verticalmente los compuestos traza que son 
emitidos en la superficie de la Tierra desde la capa límite planetaria hasta la tropósfera libre, a través de múltiples 
procesos, tales como la captura, las reacciones químicas, la precipitación, etc.  
Se llevaron a cabo experimentos de laboratorio para investigar la captura del ácido acético (CH3COOH) por gotas 
de agua en condiciones controladas de temperatura y contenido de agua líquida. Las mediciones fueron hechas 
con una cámara de flujo continuo. Se desarrolló un dispositivo especial que permite la recolección de gotas de 
nube en cantidad suficiente como para realizar su análisis químico mediante cromatografía gaseosa. Las razones 
de captura fueron determinadas midiendo la concentración de CH3COOH en las gotas de nube y en aire. Los 
experimentos fueron llevados a cabo en condiciones de nube cálida y los resultados muestran una dependencia 
lineal de la razón de captura con la temperatura entre 278 y 285 K. Los valores de la razón de captura obtenidos 
en este trabajo van de 620 a 2140 m3 L-1. Los resultados experimentales son comparados con mediciones de 
campo porque, hasta donde sabemos, no hay otras mediciones de laboratorio de este parámetro reportadas en la 
literatura, para comparación directa con nuestros resultados. Los resultados también son comparados con las 
predicciones teóricas según la ley de Henry. 
 
Palabras clave: captura, nubes, niebla, contaminación. 
Field experiments have shown that fogs, clouds and precipitation play a significant role in the chemical 
composition of the atmosphere. The clouds redistribute trace compounds emitted at the Earth’s surface vertically 
from the boundary layer to the free troposphere and, in some cases, to the stratosphere, through many processes, 
such as scavenging, chemical reactions, precipitation, etc. 
Laboratory experiments have been carried out to investigate the uptake of acetic acid (CH3COOH) by water 
droplets under controlled temperature and liquid water content conditions. The measurements were performed 
with a continuous-flow cloud chamber. A special device has been developed to collect the cloud droplets in 
sufficient quantity for chemical analysis by means of gas chromatography. The scavenging ratios were determined 
by measuring the concentration of CH3COOH in the cloud droplet and in air. The experiments were performed 
under warm cloud conditions and the results show a linear dependence of the scavenging ratio with the 
temperature between 278 and 285 K. The values of scavenging ratio obtained in this work are between 620 and 
2140 m3 L-1. The experimental results are compared with field measurements because, to the best of our 
knowledge, there are no other laboratory measurements of this parameter, reported in the literature, for direct 
comparison with our results. 
Keywords: scavenging, clouds, fog, pollution. 
 
i. iNtroducciÓN 
Las nubes y las nieblas están compuestas por 
pequeñas gotas de agua, cuyos tamaños varían 
típicamente desde algunos micrómetros hasta varias 
decenas de micrómetros. Estas gotas se forman por la 
condensación de vapor de agua sobre aerosoles 
conocidos como núcleos de condensación de nube(1) 
(CCN, por sus siglas en inglés). 
Con frecuencia, las nubes son caracterizadas por la 
distribución de los tamaños de gotas y el contenido de 
agua líquida (LWC), definido como la masa del agua 
líquida suspendida por unidad de volumen de aire. 
Numerosos experimentos de campo han mostrado 
que las nieblas, las nubes y la precipitación juegan un 
papel importante en la composición química de la 
atmósfera. Las nubes redistribuyen verticalmente los 
compuestos traza emitidos en la superficie de la Tierra 
desde la capa límite planetaria hasta la tropósfera libre 
y, en algunos casos, hasta la estratósfera, a través de 
muchos procesos tales como la captura, las reacciones 
químicas, la precipitación, etc.(2-4) 
Hay una fuerte afinidad entre los gases traza 
altamente solubles y el agua líquida en la atmósfera. 
Para nubes típicas, los gases solubles difunden hacia la 
fase condensada y establecen un equilibrio con un 
 
Pulsador de prueba de carga de batería. 
Electrodos EMG:  2 juegos de dos  electrodos 
autoadhesivos y uno de referencia. 
Electrodos de estimulación:  los mismos juegos de 
electrodos que para EMG. 
Barofeedback:  3 canales con almohadillas hinchables 
de látex, en un bloque o separadas. 
 
 
Figura 8. Colocación de los electrodos en la garganta para 
sensado: (EMG) o estimulación secuencial: (EMG-Estim) y 
Recompensa. 
 
Figura 9. Colocación de los electrodos en mimbro superior. 
Modo recompensa. 
VI. CONCLUSIONES: 
 Respecto al proyecto en sí, en las etapas 
desarrolladas en el presente trabajo se logró: 
 En el modo NMES llegar a una estimulación 
eléctrica en donde se aplican impulsos rectangulares 
bifásicos simétricos con una rampa inicial tal cual 
había sido proyectado. Los pulsos serán mejor 
tolerados y producirán menos efecto irritativo en la 
piel que los rectangulares monofásicos. 
 En el modo Baro-Stim se consiguió la integración 
de dos técnicas muy usadas en tratamientos para la 
disfagia: Estimulación eléctrica neuromuscular y 
manométrica. Por lo que el aparato representa una 
novedosa herramienta de trabajo para médicos 
especialistas. 
 Finalmente en el modo EMG-Stim se logró mejorar 
el impacto que se produce en los tejidos en cada 
inicio de ráfaga de estimulación con lo cual este 
modo de funcionamiento sería mejor tolerado por 
los pacientes. 
 Como resultado del análisis, diseño y construcción, 
se obtuvo un prototipo denominado 
“AUTOGLOSOMETRO”. Este prototipo debe ser 
ensayado en unidades hospitalarias para realizar una 
calibración final, de modo de poder ajustar algunos 
parámetros y lograr un funcionamiento óptimo del 
mismo. 
 Además de estos resultados, se logró el 
entrenamiento de dos alumnos de Ingeniería, que con 
ello aprobaron su Trabajo Final de Carrera. 
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